





Analito: DQO en mg/I

Participantes: 19 de 22 laboratorios.
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Luego de la séptima iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 8 y x+8
correspondiente a cada iteracién, asi se llega a una estimacién robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en
los intervalos de confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

DQO en mg/I

- Intervalo3s (19,318;156,239)
Media 87,779 Intervalo2s  (42,139;133,419)

Laboratorios Cuestionables (42,139; 133,419) = Laboratorios D13D, G16G y K20K.
Laboratorios Insatisfactorios (119,318; 156,239) = Ninguno.

Z-Score

DQO en mg/I

- Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables + 2¢ = Laboratorio D13D, G16G y K20K.
Laboratorios Insatisfactorios + 3¢ = Ninguno.
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Grafico de Youden
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Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Laboratorio K20K (sobre el circulo).
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Analito: DBOs en mg/l
Participantes: 19 de 22 laboratorios.

Un laboratorio tiene un valor menor al limite legal por lo tanto se da por satisfactorio.

Iteracion
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Luego de la primera iteracién se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 8 y
x+38 correspondiente a cada iteracion, asi se llega a una estimacion robusta de los estadisticos que luego
seran utilizados en los intervalos de confianza y los célculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

DBO5 en mg/I

) Intervalo3s (0,495;48,748)
Media 24,621 Intervalo2s  (8,537;40,706)

Laboratorios Cuestionables (8,537; 40,706) = Laboratorio 0240.
Laboratorios Insatisfactorios (0,495; 48,748) = Laboratorio K20K.

Z-Score

DBOS5 en mg/I

- Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2's  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables + 2c = Laboratorio 0240.
Laboratorios Insatisfactorios + 3c = Laboratorio K20K.
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Grafico de Youden
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Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Laboratorio K20K y J19J (sobre el circulo).
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Analito: Coliformes totales en NMP/ 100 ml

Participantes: 17 de 22 laboratorios.
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Luego de la primera iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 5 y x+3
correspondiente a cada iteracién, asi se llega a una estimacién robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en
los intervalos de confianza y los céalculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Coliformes totales en NMP/ 100 ml

Intervalo3s (-5.893.452,560; 16.325.900)
Intervalo2s (-2.190.227,197;12.622.674)

Laboratorios Cuestionables (-2.190.227; 12.622.674) = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios (-5.893.452; 16.325.900)= Laboratorios P25P, T29T y U30U.

Z-Score

Coliformes totales en NMP/ 100 ml

- Intervalo3s (-3,000;3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables + 26 = Ninguno
Laboratorios Insatisfactorios + 3c = Laboratorios P25P, T29T y U30U.
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Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Laboratorio T29T.
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CALIBA

Analito: Coliformes fecales en NMP/ 100 ml

Participantes: 17 de 22 laboratorios.
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Luego de la primera iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 8 y x+3
correspondiente a cada iteracién, asi se llega a una estimacién robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en
los intervalos de confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Coliformes fecales en NMP /100 ml

Intervalo3s (-2.241.940;5.805.231)
Intervalo2s (-900.745; 4.464.036)

Laboratorios Cuestionables (-900.745; 4.464.036) = Laboratorio R27R.
Laboratorios Insatisfactorios (-2.241.940; 5.805.231)= Laboratorio D13D.

Z-Score

Coliformes fecales en NMP /100 ml

- Intervalo3s (-3,000;3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables + 2c = Laboratorio R27R.
Laboratorios Insatisfactorios + 3c = Laboratorio D13D.
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Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Laboratorio D13D.
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Analito: Detergentes (SAAM) en mg/l
Participantes: 16 de 22 laboratorios.

Un laboratorio tiene un valor menor al limite legal (3,00) por lo tanto se da por satisfactorio.

Detergentes [SAAM]) en mg /I |*xx]
LABR W31V <2
LAE A10A
LAB B11B
LAB E14E
LAB 115
LAB 0240
LAB O 260
LAB G1EG
LaB 1210
LAB K20K
LAB MN23N

16174 16174 16174 16174 16174 16174 1,6174 16174 16174 16174
16174 16174 16174 16174 16174 16174 1,6174 16174 16174 16174
16174 16174 16174 16174 16174 16174 1,6174 16174 16174 16174
1,2500 1,2500 1,2500 12500 1,2500 1,25000 1,2500 12500 1,2500

=
[

1
LAB F25F 1,2300 1,2300 1,2300 12300 1,2300 12300 1,2300 12300 1,2300 12
LAB RZ7R 10300 1,0300 1,0800 10300 1,0800 11,0800 11,0300 10300 10300 10
LAR 121 09600 0,9:00 0,9600 0,9600 05600 0,900 09600 09600 09600
LAB C12C 09500 O 00,9500 0,9500 0 09500 09500 09500 09500
LAB 5285 09200 O, 0,9200 0,9200 0O 0, 9200 09200 09200
LAB MZ2OM 09000 0,9000 0,9000 0,9000 05000 0, 9000 0,9000 09000
LAB T25T 02400 0,3400 00,8400 0,8400 03400 0 8400 0,8400 08400
LAB U200 06000 0,600 0,600 0,6000 0 6000 O 6000 0,6000 06000
LAB F15F 02827 0,2827 00,2827 0,2827 02827 0 2827 0,2827 02827
LAB HITH 02827 0,2327 00,2877 0,2827 0,2827 0 2827 0,2827 02827
LAB D130 02827 0,2827 00,2827 0,2827 0, 2827 0 2827 0,2827 02827
KF 03587 05587 O 0,9587 ,5587 O,9587 05537 09587
Desvic Estandar 04817 04617 O 20,4517 0,4617 04817 04617 04617
5¥ . 05235 05235 0, 0,6235 05235 0,5235 05235 05235 05235
d . 1 07853 0,7853 0.7 7 0,7853 07853 O, 7853 0QrF353 07353 O
% - d 827 01734 0,1734 02,1734 1734 0,1734 30,1734 01734 301734 01734 01734
%+ d 1,6174 17430 1,7440 1,7440 17440 1,7440 17440 1,7440 17440 17440 1744
|

Luego de la primera iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 8 y x+3
correspondiente a cada iteracién, asi se llega a una estimacién robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en
los intervalos de confianza y los céalculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Detergentes (SAAM) en mg/|

- Intervalo3s (-0,426;2,344)
Media 0,959 Intervalo2s  (0,035;1,882)

o T
I | fE M

Laboratorios Cuestionables (-0,035; 1,882)= Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios (-0,426; 1,882) = Laboratorios G16G y L21L.

Z-Score

Detergentes (SAAM) en mg/|

Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

- Z TR
I | W 73| W 3

Laboratorios Cuestionables + 26 = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios + 3c = Laboratorios G16G y L21L.
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Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Laboratorio G16G y Laboratorio L21L (sobre el
circulo).
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Participantes: 14 de 22 laboratorios.

1 Laboratorio muestra valores menores que el limite legal (<0,050), por lo cual la determinacion es que sus valores son
Satisfactorios. Dos laboratorio muestran un limite mayor al limite legal (Laboratorios G16G y H17H, valor <0,1), por lo

cual resultan Insatisfactorios.

Sustancias fendlicas en mg/f

Luego de la quinta iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 5 y x+6 correspondiente
a cada iteracion, asi se llega a una estimacion robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en los intervalos de
confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Sustancias fenodlicas en mg/I

) Intervalo3s (-0,028;0,173)
Media 0,073 Intervalo2s  (0,005;0,140)

Laboratorios Cuestionables (0,005; 0,140) = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios (-0,028; 0,173)= Laboratorios C12C.

Z-Score

Sustancias fendlicas en mg/I

- Intervalo3s (-3,000;3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables + 26 = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios + 3c = Laboratorios C12C.
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B C12C

Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Ninguno.

43
Universidad Nacional de Lujan- CATEC




Analito: Arsénico en mg/I

Participantes: 13 de 22 laboratorios.

4 Laboratorios muestran valores menores que el limite legal (<0,1), por lo cual la determinacién es que sus valores son

Satisfactorios.

LAR 121
LAB M2OM
LAB HI7H
LAB F15F
LAB Cl12C
LAB E14E
LAB 113
LAB M23 N
LAB P25P
LAB G260
LAB RZ7R
LAB T29T
LAB W31V
LAB K2OK
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LAB LU30U
LAB B11B
LAB AIDA
LAB G1E6G
LAB L21L
LAB 5285
LAB 0240

A

= 0,05

e
Desvio Estandar 0,0062
c¥ 00088
d 0,0067
% - d 0,0083
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Annea
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00083

00136
00041

00041
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Luego de la cuarta iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 8 y x+3

correspondiente a cada iteracion, asi se llega a una estimacién robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en

los intervalos de confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Arsénico en mg/I

- Intervalo3s (0,001;0,026)
Media 0,014 Intervalo2s  (0,005;0,022)

Laboratorios Cuestionables (0,005; 0,022) = Laboratorio 0240.
Laboratorios Insatisfactorios (0,001; 0,026)= Laboratorio K20K.

Z-Score

Arsénico en mg/I

Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables + 2c = Laboratorio 0240.
Laboratorios Insatisfactorios + 3c = Laboratorio K20K.
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Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Ninguno.
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Analito: Cromo total en mg/|
Participantes: 14 de 22 laboratorios.
5 Laboratorios muestran valores menores que el limite legal (<0,20), por lo cual la determinacion es que sus valores son

Satisfactorios. Uno solo el Laboratorio Q26Q muestra un valor mayor al del limite legal, por lo cual su resultado es
insatisfactorio.

Cromo total en mgfI

LAB M20M 0,2
LAB 20U 0,10

LAB 2L <0032

LaB Q260 0,3

LAR H17H = 0,10

L&B F1GF <002

LAB AIDA

LAB E14E

LAR 118)

L&B M23N

LAB F25F

LAR R27R

L&R T25T

LAB W31V

LAB C12C 0,1200 00570l 01131 0,131 01131 01131 0,1131 01131 01131 01131 01131 01131
LAR 043D 0,0850 00220\ 00850 0,0850 0,050 00850 0,0850 0,0850 00850 00BS0 00850 0,0850
L&B 5288 0,0825 D 0,0825 0,0825 00825 00835 0,0825 00825 00825 00825 0,0825
LAB K2OK 0,0630 00000 0030 0,0630 0,0630 00630 0,0630 0,0630 00630 00630 00630 00530
LAB 0240 0,0630 00000 0030 0,0630 0,0630 00630 0,0630 0,0630 0,0630 00630 00630 00530
LAR 18] 0,0400 00230 00400 0,0400 0,0400 00400 0,0400 0,0400 0,0400 00400 00400 00400
LAB G156 0,0368 00263 00388 0,0368 00388 00363 00368 00368 00368 00368 00368 00368
LAR B11B 0,0020 00610 00129 00129 00129 00129 0,0129 00129 00129 00129 00129 00129
...
N 0,0630 . . D, 0,0620 O 0,0620 0, . 00620 0, 0,0620
Desvio Estandar 0,035% 00227| 00318 00318 00318 00318 O 0,0318 00318 00318 00318 00318
5t 0,0234 00361 00361 00361 00361 O 0,061 00361 00361 00361 00361
d 0,060 00541 00541 00541 00541 O 00541 00541 00541 90,0541 00541
x- d 0,0129 00078 0,007% 0,007% 0,007 O, 0,0073 00073 00073 O,007% 00073
%+ d 0,1131 01161 0,1181 0,1161 01161 O 01161 01161 01161 01161 01181

Luego de la primera iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 8 y x+3
correspondiente a cada iteracion, asi se llega a una estimacién robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en
los intervalos de confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Cromo total en mg/I

) Intervalo3s (-0,033;0,157)
Media 0,062 Intervalo2s  (-0,002;0,126)

s
I

Laboratorios Cuestionables (-0,002; 0,126) = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios (-0,033; 0,157)= Ninguno.

Z-Score

Cromo total en mg/I

- Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

[

Laboratorios Cuestionables £ 2c = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios + 3¢ = Ninguno.
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Analito: Cadmio en mg/I
Participantes: 11 de 22 laboratorios.

Del analisis surge que 8 laboratorios presentan datos con valores menores que el limite legal (<0,1) y los restantes
valores numéricos también menores que el limite legal.

Este hecho hace que no se pueda realizar estadistica paramétrica sobre la totalidad de los participantes.
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Analito: Plomo en mg/l
Participantes: 12 de 22 laboratorios.

Del analisis surge que 9 laboratorios presentan datos con valores menores que el limite legal (<0,5) y los restantes
valores numeéricos también menores que el limite legal.

Este hecho hace que no se pueda realizar estadistica paramétrica sobre la totalidad de los participantes.
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Analito: Mercurio en mg/l
Participantes: 10 de 22 laboratorios.

Del analisis surge que existen 8 de los 9 laboratorios que presentan datos con valores menores que el limite legal
(<0,005) y uno con un valor numérico también menor que el limite legal.

Este hecho hace que no se pueda realizar estadistica paramétrica sobre la totalidad de los participantes.
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Analito: Conductividad en pS/cm

Participantes: 20 de 22 laboratorios.

LAE NZ3N
L&B T28T
LAB C240

155E74 1SSE74 1558 1S5E, 74 155E74 LSSE T4

LAB K20K 154300 154300 1543 15430
LaB E14E 1512,50 151250 1512, 1512,

L&B H17H 150,50 150450 150450 1SD4AS0D
L&E M2OM

LAB V31V

L&B 111

LAE ALDA
LAE S2BS
LAE U30U
LAE F25F
LAE D130
LAE F1SF
LAE RITR
LAE C12¢
LAE 0260
LAE B1LE
LAB L21L

LAE J15)

LAE G166

137,00
1351,50

1351 53 135150 435150 41351 E0

1381 5 13184 135154 135150
1351, 50

135150 135150 435150 435150 435150 1351 E0

e
Deswio Estandar
-

i I=

ad
% - d
%+ d

Luego de la cuarta iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 8 y x+3
correspondiente a cada iteracion, asi se llega a una estimacién robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en
los intervalos de confianza y los calculos de los z-score.

53
Universidad Nacional de Lujan- CATEC



Intervalos de confianza

Conductividad en pS/cm

Intervalo3s (1.248;1.645)
Media 1.446 Intervalo2s (1.314;1.578)

| gy —

SRR w1
T

S e ) W [

Laboratorios Cuestionables (1.248; 1.645) = Laboratorios B11B.
Laboratorios Insatisfactorios (1314; 1.578) = Laboratorios G16G, J19J, L21L y 0240.

Z-Score

Conductividad en pS/cm

- Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

| g, —

RS RR ] w1
T I R R

e o ) W

Laboratorios Cuestionables + 2c = Laboratorios B11B.
Laboratorios Insatisfactorios + 3o = Laboratorios G16G, J19J, L21L y 0240.
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Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Laboratorio G16G.
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Analito: Hidrocarburos mg/i
Participantes: 13 de 22 laboratorios.

1 Laboratorio muestra un valor menor que el limite legal (<30), por lo cual la determinacion es que el valor es
Satisfactorio.

Hid rocairbu ros mg/f1

L&B ALDA
LB 013D
L&E E14E
LAB 112}
LAB K20K
LAB P25P
LAE S2BS
L&B T25T
LAB V31V
LAE 23N
LaB C12C
L&B R2ZTR
LaB CZ240
LaE L21L
L&B 111
LAE F15F
L&B H17H
LAB B11E
LA&B Q250
LAB MZOM
L&B U30U

oL L

Pl B

SR I R T S
== = =T T

I I AR TR TR S

N S SR Y |

R RTINS |

W , ,
Deswio Estandar z , 1,280 1,280

Luego de la primera iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 8 y x+8
correspondiente a cada iteracion, asi se llega a una estimacién robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en
los intervalos de confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Hidrocarburos mg/I

) Intervalo3s (-1,450;6,107)
Media 2,328 Intervalo2s  (-0,191;4,847)

Laboratorios Cuestionables (-0,191; 4,847) = Laboratorio C12C.
Laboratorios Insatisfactorios (-1,450; 6,107) = Laboratorio N23N.

Z-Score

Hidrocarburos mg/I

- Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2's  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables + 2c = Laboratorio C12C.
Laboratorios Insatisfactorios + 3c = Laboratorio N23N.
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lll. Analitos a investigar en el laboratorio en la
muestra adicionada con metales pesados

Analito: Arsénico en mg/l

Participantes: 13 de 22 laboratorios.

Arsénico en mglz
LAB C12C
LAB E14E
LAE Jial
LAB N23 M
LAB P25P
LAB Q250
LAB RZTR
LAE T2ZET
LAB V31V
LAE H1TH

0,4850 04880
0,4B50 0,4850 0,4850 04850 04850 OASS0 04850 04850 04850
04780 04780 04780 04780 04780 OATED 04780 04780 047EQ
0,4650 0,4650 10,4650 04650 04650 04650 04650 04850 04550 04850
0,4533 04633 0,4633 04533 04633 04633 04533 0483 04633 04833

L o o, o, 0,
a = o o, 3 a, 0
% - d 0 0, ¥ o, = D
5+ d : 0,574 0,5754 . - . - 781 05784 05781 0,5754 , 5764 G764
-

Luego de la primera iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 3 y x+3
correspondiente a cada iteracidn, asi se llega a una estimacion robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en
los intervalos de confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Arsénico en mg/I12

- Intervalo3s (0,410;0,622)
Media 0,516 Intervalo2s  (0,445;0,587)

{5 v mmm_ ]
u O]

Laboratorios Cuestionables (0,445; 0,587) = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios (0,410; 0,622) = Ninguno.

Z-Score

Arsénico en mg/l2

- Intervalo3s (-3,000;3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables £ 2c = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios + 3¢ = Ninguno.
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Grafico de Youden

A - . - 0
B LABA17H
B ABM20
BBk oA
B 02440
LAB F15F
B ABI18I
AB D13D
LAB K20K
BL21L

B 1aBS28s

Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Ninguno.
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Analito: Cromo total en mg/|

Participantes: 15 de 22 laboratorios.

Ccromo total en megAz
L&E E14E
LAB J150
L&E N23N
LAB FISF
L&E R2TR
LAE T2ET
LAB V3LV
LABE U30U
LAB 104
LAE M2OM
L&B 5285
LAB Q250
L&E ©240
L&E F15F
LABE B11B
LAE K20K
LAE HLTH
L&B L21L
LAB D130
L&B 118l
LAE E185
L&B C12C

0,5450

0,5280

x*
Deswio Estandar
5+

Luego de la sexta iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 3 y x+3 correspondiente
a cada iteracion, asi se llega a una estimacioén robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en los intervalos de
confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Cromo total en mg/I12

) Intervalo3s (0,349;0,725)
Media 0,537 Intervalo2s  (0,411;0,662)

Laboratorios Cuestionables (0,411; 0,662) = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios (0,349; 0,725) = Laboratorios C12C, G16G y U30U.

Z-Score

Cromo total en mg/I2

- Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables £ 2c = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios + 3¢ = Laboratorios C12C, G16G y U30U..
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Grafico de Youden

240

IflSF

C12@

Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Ninguno.
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Analito: Cadmio en mg/I

Participantes: 13 de 22 laboratorios.

LaB C12C
L&B E14E
L&B 112}
LaE 23N
LAB P25P
L&B R2TR
LAB T28T
LAB V31V
L&B ALDA 0,5600
L&B U30U
LAB LZ1L
L&B F15F
LAB MZOM
L&B B11E
LAE D13D
LAE IL1EI
L&B H17H
LABE K20K 0AEED
LA&B Q250 OAESD
L&B G240
LAB 52BS
LAB G156

:':EI' o
0,450 5
0, 4200
04850 ©DABSD 04B50
0,450 ABSD D 4BED
DABID  0,4B00

AS0E  0450E 0, 450E ASDE
DAS0E 0,430E 0,450E 0A430E

04880 0,4B50
0,4850 0,450
0, 4500 0,4B00

0,450E 0,4508

w* 0 O 05002 O
Deswio Estandar o, o, 00257 O
g o, W 00337 O
d o, o 00505 O
- o, o 04405 O
%+ d 0 0 05507 O

Luego de la primera iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 8 y x+3
correspondiente a cada iteracion, asi se llega a una estimacién robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en
los intervalos de confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Cadmio en mg/I12

- Intervalo3s (0,411;0,589)
Media 0,500 Intervalo2s (0,441;0,560)

Laboratorios Cuestionables (0,411; 0,589) = Laboratorio A10A.
Laboratorios Insatisfactorios (0,441; 0,560) = Laboratorio G16G.

Z-Score

Cadmio en mg/I12

- Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables + 2c = Laboratorio A10A.
Laboratorios Insatisfactorios + 3c = Laboratorio G16G.
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Grafico de Youden

A10A
21L

MZBM
3D

B $28S

BG16

Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Ninguno. Laboratorio G16G sobre el circulo.
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Analito: Plomo en mg/l

Participantes: 14 de 22 laboratorios.

LaB C12C
L&B E14E
L&B 112}

LaE 23N
LAB P25P
L&B R2TR
LAB T28T
LAB V31V
L&B ALDA

LB C240
LaB Q250
L& 52BS
LA&B H17H
LAE K20K
LA&B B11E
LAE 013D
LABE L21L
LAB F15F
L&B 1151
LAB G156

x*
Deswio Estandar
5+

0, 4800
0, 4550
0,438 5

Luego de la cuarta iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 8 y x+8

correspondiente a cada iteracion, asi se llega a una estimacién robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en

los intervalos de confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Plomo en mg/I2

- Intervalo3s (0,371;0,682)
Media 0,527 Intervalo2s  (0,423;0,630)

Laboratorios Cuestionables (0,423; 0,630) = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios (0,371; 0,682) = Laboratorios A10A y G16G.

Z-Score

Plomo en mg/I2

Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

Laboratorios Cuestionables + 26 = Ninguno.
Laboratorios Insatisfactorios + 3o = Laboratorios A10A y G16G.
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Grafico de Youden

0A

7H

B L21L

16G

Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Ninguno.
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Participantes: 9 de 24 laboratorios.

Mercuio en mgflz

Analito: Mercurio en mg/I

CALIBA

LAE A10A
LaB B11E
LAE C12C
LB 013D
LAE E14E
LAB G1EG

LAE 112}
LAE K23 N
LAB P25P
L&B R2ZTR
LAB 52BS
L&B T25T
LAB V31V
L&B H1FH
L&B 1151
LAB C240
L&BE F15F
LAB MZOM
LA&B Q250
LABE K20K
LABE L21L
L&B U30U

x*
Deswio Estandar

Luego de la quinta iteracion se observa que los valores extremos se transforman en los limites x - 5 y x+6 correspondiente
a cada iteracion, asi se llega a una estimacion robusta de los estadisticos que luego seran utilizados en los intervalos de

confianza y los calculos de los z-score.
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Intervalos de confianza

Mercurio en mg/I12

- Intervalo3s (0,003;0,007)
Media 0,005 Intervalo2s  (0,004;0,006)

i

Laboratorios Cuestionables (0,004; 0,006) = Laboratorio U30U.
Laboratorios Insatisfactorios (0,003; 0,007) = Ninguno

Z-Score

Mercurio en mg/I12

- Intervalo3s (-3,000; 3,000)
Media 0,000 Intervalo2s  (-2,000;2,000)

a (1]

Laboratorios Cuestionables + 2c = Laboratorio U30U.
Laboratorios Insatisfactorios + 3¢ = Ninguno.
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Grafico de Youden

B wABHETH

LABE15 [ WX:Xc

LAB M20M
| LABx2048 LAB Q26Q

B s 2L

Laboratorios fuera de la elipse de confianza 95%= Ninguno.
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Evaluacion Global de los Laboratorios

Suma de los cuadrados de z, SSz = ¥z2, no tiene en cuenta los signos de z y detecta desvios anormalmente altos entre
valores provenientes de la misma poblacion. Este indice tiene una distribucion chi cuadrado (x2), y se interpreta utilizando
la tabla de distribucién x2 para n caracteristicas reportadas, con una probabilidad mayor al 5% se considera Satisfactorio
(95% de confianza), con una entre 1% y 5% es cuestionable (95%-99% de confianza) en tanto si es menor al 1% el
laboratorio es No satisfactorio, (mayor al 99% de confianza)

LAB A10A 12,00 38,0 0,00015 No Satisfactorio
LAB B11B 10,000 14,4 0,15712 Satisfactorio
LAB C12C 13,00 403,9 0,00000 No Satisfactorio
LAB D13D 14,000 5,E+32 0,00000 No Satisfactorio
LAB E14E 8,00 3,3 0,91210 Satisfactorio
LAB F15F 14,000 6,5 0,95244 Satisfactorio
LAB G16G 12 1,9E+32 0,00000 No Satisfactorio
LAB H17H 16 20,0 0,22247 Satisfactorio
LAB 118l 18,00 10,3 0,92196 Satisfactorio
LAB J19J 8,000 32,3 0,00008 No Satisfactorio
LAB K20K 17,00 1,2E+31 0,00000 No Satisfactorio
LAB L21L 17,000 112,1 0,00000 No Satisfactorio
LAB M20M 19,00 8,56 0,98006 Satisfactorio
LAB N23N 12,00 44488,75 0,00000 No Satisfactorio
LAB 0240 17,00 35,27 0,00573 No Satisfactorio
LAB P25P 13,000 66,2 0,00000 No Satisfactorio
LAB Q26Q 11,00 8,8 0,63941 Satisfactorio
LAB R27R 12,000 13,2 0,35368 Satisfactorio
LAB S28S 15,00 23,7 0,07003 Satisfactorio
LAB T29T 6,000 2,E+32 0,00000 No Satisfactorio
LAB U30U 19,00 100,8 0,00000 No Satisfactorio
LAB V31V 5,000 10,3 0,06639 Satisfactorio

CALIBA agradece el apoyo brindado por la empresa CROMAQUIM SRL en el mejoramiento del proceso de tomamuestra.
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